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La Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) es útil para el diagnóstico de procesos
inflamatorios agudos y en el diagnóstico y progreso de desórdenes crónicos, neoplásicos y
degenerativos. En su determinación, la etapa de la dilución es crítica. El documento H2-A3 del
Comité Internacional de Estandarización en Hematología (ICSH) y el Instituto de Estándares
Clínicos y de Laboratorio (CLSI) establece que debe emplearse sangre total diluida para el
método de rutina. En nuestro país hay laboratorios que emplean el Sistema Dispette® sin
dilución posterior de la muestra; por ello, nuestro objetivo fue evaluar qué tan exacto es este
sistema con sangre no diluida al compararlo con el Método de Referencia. Se emplearon 109
muestras de sangre sin diluir utilizando Dispette® y se compararon los resultados con los
obtenidos por el Método de Referencia. Se obtuvo un 68,47 % de rechazo y un 30,48 % de
aceptación. El sistema Dispette®, sin dilución posterior, no arroja resultados exactos cuando se
compara con el Método de Referencia.

Palabras Claves:Velocidad de Sedimentación Globular, Sistema Dispette®, exactitud

Title
Erythrocyte Sedimentation Rate (Esr): Assessment Of Accuracy Of Dispette® System Using
Undiluted Blood.

Abstract
The Erythrocyte Sedimentation Rate (ERS) is useful for diagnosing acute inflammatory
processes, and in the diagnosis and progress of chronic neoplasic and degenerative disorders.
In its determination, dilution is the critical step. The H2-A3 document CLSI states that diluted
whole blood should be used for the routine determination of ERS. In our country, there are
some laboratories that use the Dispette® System without further dilution of the sample;
therefore, our objective was to evaluate how accurate this system is with non diluted blood in
comparison to the Reference Method. 109 samples of undiluted blood were processed using
Dispette® and the results were w compared to those obtained by the reference method.The
assessment was carried out by comparing the Dispette® System with the Reference system.
The results showed 68, 47% of reject and 30,48% of acceptance. The Dispette® System,
without later dilution, does not yield accurate results when compared to the Reference Method.
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Velocidad de sedimentacion globular (VSG): evaluación de la exactitud del sistema
Dispette® con sangre no diluida.

 
  

  

Introducción

La velocidad de sedimentación globular (VSG) es una prueba sencilla, económica y de fácil
realización y quizás es la prueba más solicitada al laboratorio hematológico después de la
hematología  (1).  En  conjunto  con  otras  pruebas,  es  útil  en  el  diagnóstico  de  procesos
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inflamatorios agudos, como criterio de diagnóstico importante para la polimialgia reumática y la
arteritis de la arteria temporal y para el seguimiento y pronóstico de ciertas enfermedades
(1,2,3,4).  Existen una gran variedad de metodologías en el mercado para realizar esta prueba,
que van desde metodologías manuales a las innovadoras metodologías automatizadas,  las
cuales han contribuido a disminuir el riesgo de contaminación por los materiales potencialmente
infecciosos y reportar los resultados en un menor tiempo (5,6,7). Aún así, la metodología manual
es empleada como método de rutina o como apoyo a los automatizados. Una gran cantidad de
métodos manuales están disponibles en el mercado y en general, son modificaciones al método
original de Westergren;  entre ellos,  el  Sistema Dispette® es uno de los más ampliamente
usados en nuestro medio (8).  La VSG no puede ser  calibrada pero,  si es cuidadosamente
estandarizada y si se realiza un adecuado control de la calidad diario, suministra resultados
confiables. Dentro de los factores técnicos que pueden alterar los resultados de la prueba está
la dilución de la muestra con citrato de sodio o solución salina.  El Comité Internacional de
Estandarización en Hematología (ICSH) y el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio
(CLSI), anteriormente denominado NCCLS, establecieron como método de Referencia para la
VSG  el  de  Westergren  sin  dilución de  la  muestra  y  como  método  de  rutina,  cualquier
metodología con dilución de la muestra con citrato de sodio o con solución salina (7,8).Toda
metodología,  bien  sea  manual  o  automatizada,  debe  ser  comparada  para  exactitud  y
reproductibilidad contra un método de referencia y cualquier modificación a lo establecido por
los organismos expertos debe ser evaluada para exactitud y reproductibilidad. El procedimiento
de comparación para VSG se encuentra especificado en el documento H2-A3 del CSLI (9,10).
Las encuestas realizadas por la Cátedra de Hematologìa de la Escuela de Bioanálisis de la
Universidad Central de Venezuela, a los laboratorios de la capital y del interior del país (no se
muestran  resultados)  reflejan que  la  gran  mayoría  emplean el  Sistema  Dispette®  como
metodología de rutina o como método de apoyo a la metodología automatizada y muchos de
ellos realizan este método con sangre total pero sin dilución posterior de la muestra, lo que
podría traer como consecuencia que los resultados no sean confiables. (9,10). Hasta la fecha no
conocemos de bibliografía nacional  e internacional  acerca de la  exactitud de la prueba al
emplear sangre total sin dilución posterior empleando el sistema Dispette®.  El propósito de
este trabajo fue comparar el Sistema Dispette® con el método de referencia y así determinar
si es adecuado emplear sangre extraída con EDTA sin dilución posterior para la realización de
la VSG.
 

  

  

  

  

  

  

Materiales y métodos

Las muestras para el estudio de comparación entre el sistema Dispette® y el método de
referencia fueron obtenidas de pacientes con una gran variedad de enfermedades procedentes
del  Hospital  Clínico  Universitario de  Caracas  y  fueron procesadas  en el laboratorio de  la
Cátedra de Hematología de la Universidad Central de Venezuela. La obtención de las muestras
se realizó siguiendo lo que recomienda el documento H2-A3 

(10), el cual establece que para la
comparación se requieren muestras de sangre total con un hematocrito igual o menor a 0.35. 
Fueron extraídas un total de 109 muestras . Cada muestra fue recolectada en tubos al vacio
con K2EDTA (Becton Dickinson Vacuntainer Systems®). Los hematocritos fueron determinados
empleando  el  método  del  microhematocrito.  Se  eliminaron 5  muestras  por  presentar  un
hematocrito mayor a 0.35. 
Método de Referencia  El método de referencia se llevó a cabo siguiendo los procedimientos
descritos en el documento H2-A3 del CLSI, el cual se basa en el método original de Westergren
sin dilución posterior  de  la  muestra.  (10).  Se  emplearon pipetas  de  Westergren de vidrio
(ADAMS.  USA) y un soporte de metal con capacidad para colocar  10 pipetas en posición
vertical. El Sistema Dispette® (Guest medical. uK) es una metodología manual basada en el
método original de Westergren. El sistema consta de un reservorio azul de polietileno con una
marca inferior con capacidad para 0,25 ml y una superior de 1,25 ml, pipetas de plástico y un
soporte de plástico para mantener 10 pipetas en posición vertical. El fabricante establece que
debe diluirse la muestra en una proporción de 4 volúmenes de sangre por 1 de diluente (4:1)
(8).  En el  presente  trabajo  el  paso  de  la  dilución se  obvió  para  cumplir  con el  objetivo
establecido. Se determinó el diámetro y la longitud de cada una de las pipetas tanto para el
método de referencia de Westergren como para el sistema Dispette®. Las pipetas de vidrio
fueron  cuidadosamente  lavadas  y  secadas  antes  de  su  uso  y  las  Dispette®,  al  ser
desechables, se eliminaron luego de realizada cada prueba. Siguiendo las recomendaciones del
documento  H2-A3,  antes  de  comenzar  la  evaluación  se  estandarizó  cuidadosamente  los
factores técnicos que podrían afectar los resultados de las muestras como son la temperatura
ambiente,  vibraciones,  verticalidad  y  el  mezclado  de  las  muestras.  Cada  muestra  fue
procesada una sola vez por el sistema Dispette® y por la metodología de referencia dentro de
las  4  horas  de extraídas  y fueron mezcladas  8  veces por  inversión completa  (180°  x 2)
inmediatamente antes de realizar cada uno de los métodos. Los resultados fueron registrados
a los 60 min como mm/h. (10).  Para la recolección de los datos y análisis estadístico se empleó
el programa Microsoft Excel 2003. Además, se analizaron los datos según la tabla establecida
en el documento H2-A3 del CLSI (8) y lo descrito por Bland and Altman (11).
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Resultados

En la tabla 1 se muestran las características de las pipetas empleadas para el estudio, así
como el diámetro interno de ambas pipetas, que fue medido con un vernier. Como se observa,
las pipetas del sistema Dispette® tienen una longitud y un diámetro menor que las pipetas de
Westergren.

                                       Tabla 1

Características de las pipetas del Método de Referencia y del Sistema Dispette®

Durante el desarrollo del trabajo observamos que varias muestras procesadas por el sistema
Dispette®  presentaban acúmulos  o grandes  agregados de  glóbulos  rojos  y por  encima y
debajo de éste el plasma, creando una especie de interfase. Al observar detalladamente estos
casos pudimos notar que en pocos minutos éstos agregados descendían muy rápidamente.

Figura 1. Diferencia de los dos métodos contra la media de ambos

En la Figura 1 se observa el gráfico de Bland y Altman que establece la relación de la
diferencia entre los dos métodos contra la media de ambos; la media de los dos métodos en el
eje horizontal (mm/h) y las diferencias del método Dispette® menos el Método de Referencia
(mm/h) en el eje vertical.

En la Tabla 2 se expone la media y la desviación estándar para ambas metodologías y para la
diferencia entre ambas. El sesgo o error obtenido fue de 5,07 mm/h.

                                       Tabla 2
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Tabla 2. Media y desviación estándar

Al analizar los datos según el protocolo H2-A3 se obtuvo que el porcentaje de aceptación fue
de 30,48%, y el porcentaje de rechazo de un 68,57%.

 
  

  

  

  

  

  

Discusión

La  VSG  es  una  prueba  no  específica  ampliamente  solicitada  al  laboratorio  clínico  y
generalmente empleada para detectar inflamación sistémica y para el monitoreo y pronóstico
de ciertas enfermedades (1,2,3,4). Además, está siendo usada para el pronóstico de condiciones
no inflamatorias como enfermedad coronaria arterial, cáncer de próstata y en el diagnóstico y
monitoreo de infecciones post operatorias en el área ortopédica (12,13,14). Si bien es cierto que
hoy día contamos  con una gran cantidad de equipos automatizados para realizar  la VSG,
muchos laboratorios de nuestro medio no cuentan con esta metodología por lo que emplean
métodos manuales como metodología de rutina o como método de apoyo a la automatizada.
La metodología manual más utilizada en nuestros laboratorios es la que emplea el Sistema
Dispette®  y  el  fabricante establece que debe  realizarse  la  dilución de la muestra  en una
proporción 4:1 (8). .Algunos centros emplean sangre extraída con EDTA sin dilución posterior de
la muestra para realizar la VSG, quizás buscando disminuir los riesgos biológicos al realizar una
menor manipulación de la muestra. La exactitud de cualquier  método se conoce cuando se
realiza  la  comparación con un método  de referencia.  Para la  velocidad  de  sedimentación
globular (VSG), el método de referencia es el que sigue las especificaciones del documento
H2-A3 .del CLSI y en él se establece las pautas a seguir para la metodología de rutina (8). Lo
establecido es que el 95 % de los valores del método en prueba,  en este caso el Sistema
Dispette® caigan dentro de la tabla establecida en el protocolo y el sesgo no debe ser mayor
de ± 5 mm/h (10).  Al comparar  los datos obtenidos por  ambas metodologías con la tabla
establecida por el ICSH y el CLSI, se obtuvo que un 68,57% de los resultados del sistema
Dispette® fueron más altos que los obtenidos por el método de referencia y un 30,48% caen
dentro del rango de la tabla. Al analizar los datos por el método descrito por Bland and Altman
obtuvimos el gráfico de la relación entre las diferencias (Dispette ®- Método de Referencia) y
la media de ambos métodos, donde se observa claramente que la mayoría de los resultados
están por  encima de la media de las diferencias.  Los resultados obtenidos por  el  Sistema
Dispette® son 5,07mm/h (sesgo permitido)  más altos que los obtenidos por  el método de
referencia. (Figura. 1) y el valor de la media del Sistema Dispette ® es más alto que el de la
media  obtenida  por  el  método  de  referencia.  (Tabla2).  El  sesgo  obtenido  al  analizar  los
resultados por el método de Bland y Altman (5,07 mm/h) y por lo descrito en el protocolo H2A3
(± 5  mm/h)  resultó  ser  prácticamente  el mismo.  Las  diferencias  observadas  entre ambas
metodologías posiblemente sean debidas a la diferencia de los diámetros internos entre ambas
pipetas. Las pipetas de Westergren de vidrio tienen un diámetro interno de 2,7 mm, mientras
que las de plástico desechable del Sistema Dispette® tienen un diámetro de 2 mm (Tabla 1), lo
que hace suponer que el área que tienen los glóbulos rojos para sedimentar es mayor en la
pipeta de Westergren y menor en la pipeta Dispette®. Probablemente éstos resultados estén
relacionados con la excesiva formación de agregados de glóbulos rojos observados sólo en las
pipetas Dispette®. La razón de ello es desconocida aunque, posiblemente, al no realizarse la
dilución de la muestra y al ser más estrecho el diámetro de las pipetas Dispette®, los acúmulos
o agregados excesivos de glóbulos rojos desciendan más rápido arrojando resultados más
altos que el método de referencia. Nuestros resultados concuerdan con lo recomendado por el
CLSI  (8)

,  el cual recomienda el uso de sangre diluida para las metodologías  de rutina del
laboratorio y con los obtenidos en nuestro laboratorio (datos próximos a publicar). Conclusión:
El Sistema Dispette® para medir VSG no proporciona resultados exactos cuando se emplea
sangre total extraída con EDTA sin dilución posterior de la muestra, por lo que recomendamos
diluir la sangre para realizar la VSG con el Sistema Dispette®
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NOTA: Toda la información que se brinda en este artículo es de carácter investigativo y con fines académicos y de actualización
para estudiantes y profesionales de la salud. En ningún caso es de carácter general ni sustituye el asesoramiento de un médico.
Ante cualquier duda que pueda tener sobre su estado de salud, consulte con su médico o especialista.
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