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Title 
Erythrocyte Sedimentation Rate: Comparison Of Dispette ® System Using Sodium Citrate 3.8% 
Versus Physiological Saline Solution 0.85% As Diluent 
 
Velocidad de sedimentación globular: comparación del sistema dispette® 
empleando como diluente citrato de sodio 3.8% versus solucion salina fisiológica al 
0.85% 
Resumen: El método manual más empleado para medir la Velocidad de Sedimentación 
Globular (VSG) es el Sistema Dispette®. El Comité Internacional de Estándares de Laboratorio 
establece la dilución de la muestra con citrato de sodio al 3.8% y ofrece como alternativa la 
solución salina fisiológica al 0.85%. OBJETIVO: Comparar el Sistema Dispette® utilizando dos 
soluciones diluentes: citrato de sodio al 3.8% versus solución salina fisiológica (SSF) al 
0.85%.METODOLOGIA: Se aplicó a 84 muestras diluidas con SSF y citrato de sodio el 
procedimiento descrito por la casa comercial y el esquema de estandarización y aseguramiento 
de la calidad de la cátedra de Hematología. RESULTADO: Las medias para la VSG con SSF y 
con citrato de sodio fueron prácticamente iguales y las desviaciones estándar muy similares. El 
sesgo es de -0.04 mm/h. CONCLUSION: Los valores de VSG empleando citrato de sodio al 
3.8% y SSF al 0.85% son comparables. 
Palabras clave: Velocidad de Sedimentación Globular, Citrato de Sodio, Solución Salina 
Fisiológica, Dispette.
Abstract: The most widely used manual method for measuring erythrocyte sedimentation rate 
(ESR) is the Dispette ® System. The International Committee of Laboratory Standards 
establishes the dilution of the sample with sodium citrate 3.8% and offers the physiological saline 
solution 0.85% as an alternative. OBJECTIVE: To compare the system using two diluent 
solutions: sodium citrate 3.8% versus physiological saline (SSF) 0.85%. METHODOLOGY: We 
applied to 84 samples diluted with SSF and sodium citrate the procedure described by the 
commercial firm and the scheme of standardization and quality assurance used in the chair of 
Hematology, School of Bioanalysis. RESULTS: The mean for ESR with SSF and with sodium 
citrate were practically the same and the standard deviations were very similar. The bias or error 
is -0.04 mm / h. CONCLUSION: The values of ESR using sodium citrate 3.8% and SSF 0.85% 
are comparable.
Keywords: Erythrocyte Sedimentation Rate, Sodium Citrate, Physiological Saline Solution, 
Dispette. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Introducción 
 

La Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) es una prueba que mide proteínas de fase 
aguda y viene dada por la distancia recorrida por los glóbulos rojos en una hora. Sigue siendo 
una prueba importante para el diagnóstico, pronóstico y monitoreo de ciertas entidades; entre 
ellas las enfermedades reumáticas (1,2,3,4). Además, es usada para el pronóstico de condiciones 
no inflamatorias como enfermedad coronaria arterial, cáncer de próstata y en el diagnóstico y 
monitoreo de infecciones post operatorias en el área ortopédica (5, 6,7).
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En el mercado existen una gran variedad de metodologías para realizar esta prueba, desde 
metodologías manuales hasta las innovadoras metodologías automatizadas, las cuales han 
contribuido a disminuir el riesgo de contaminación y a reportar los resultados en un menor 
tiempo (8,9,10) A pesar de ello, la metodología manual es empleada como método de rutina o 
como apoyo al método automatizado. El Sistema Dispette® es el método manual de rutina más 
empleado en la mayoría de los laboratorios de nuestro país para la determinación de la VSG por 
las ventajas que ofrece al utilizar material de plástico desechable y ser de fácil montaje (11). El 
Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos (CLSI) establece la dilución de la muestra con 
citrato de sodio al 3.8% y ofrece como alternativa la solución salina fisiológica al 0.85% (SSF).
(12,13,14). No conocemos de publicaciones donde refieran la comparación de la SSF versus el 
citrato de sodio. Nos proponemos ensayar la solución salina fisiológica 0,85% como diluente 
para ofrecer una alternativa de menor costo, más estable, de fácil preparación y mantenimiento 
para el laboratorio clínico. Nuestro objetivo consistió en comparar el sistema Dispette® utilizando 
dos soluciones diluentes: citrato de sodio al 3.8% y solución salina fisiológica (SSF) al 0.85%. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Materiales y métodos 
 

Siguiendo las recomendaciones del documento H2-A3, antes de comenzar la evaluación se 
estandarizaron cuidadosamente los factores técnicos que podrían afectar los resultados de las 
muestras como son la temperatura ambiente, vibraciones, verticalidad y el mezclado de las 
muestras y se llevó a cabo el control diario de la metodología registrando los resultados en una 
gráfica de Leving Jennigs elaborada para este fin. (12,13)

Las muestras para el estudio de comparación usando el sistema Dispette® y empleando SSF al 
0,85% y citrato de sodio al 3,8% fueron obtenidas de pacientes, con una gran variedad de 
enfermedades, procedentes del Hospital El Algodonal. Un total de 84 muestras fueron 
recolectadas en tubos al vacio con K3EDTA y procesadas por el Sistema Dispette®. Este 
sistema es una metodología manual basada en el método original de Westergren y consta de un 
reservorio azul de polietileno con una marca inferior con capacidad para 0,25 ml y una superior 
de 1,25 ml, pipetas de plástico y un soporte de plástico para mantener 10 pipetas en posición 
vertical. El fabricante establece que debe diluirse la muestra en una proporción de 4 volúmenes 
de sangre por 1 de diluente (4:1) (11). Los diluentes (citrato de sodio al 3,8% y solución salina 
0,85%) fueron preparados en nuestro laboratorio y conservados en nevera durante todo el 
estudio. Cada muestra fue diluida con cada uno de los diluentes y procesada una sola vez por el 
sistema Dispette® dentro de las 4 horas de extraída y mezclada 8 veces por inversión completa 
(180° x 2) inmediatamente antes de realizar la prueba. Los resultados fueron registrados a los 60 
min como mm/h. Para la recolección de los datos y análisis estadístico se empleó el programa 
Microsoft Excel 2007 y el método descrito por Bland y Altman (15).

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Resultados 
 

El control diario de la metodología fue satisfactorio durante los días empleados para el procesamiento 
de las muestras (no se muestran resultados).

En la Figura 1 se observa el gráfico de Bland- Altman que establece la diferencia de la metodología 
Dispette® empleando SSF al 0,85% y citrato de sodio al 3,8% como diluentes contra la media de 
ambos. Los datos se distribuyen por encima y por debajo del sesgo o error de -0.04 mm/h.
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Figura 1. Diferencia de los dos diluentes contra la media de ambos
 
En la tabla 1 se observa la media y la desviación estándar para cada uno de los diluentes empleando el 
sistema Dispette® y para la diferencia entre ambos. El sesgo o error obtenido fue de -0.04 mm/h.
 
                                              Tabla 1

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Discusión 
 

La VSG a pesar de ser una prueba inespecífica es solicitada frecuentemente por el clínico al 
laboratorio para el diagnóstico, en conjunto con otras pruebas, de procesos inflamatorios y para 
el seguimiento y pronóstico de ciertas entidades establecidas. (1,2,3,4,5,6,7). Actualmente, el 
método Dispette® es el método de rutina más empleado en la mayoría de nuestros laboratorios 
para la determinación de la VSG y estos utilizan el citrato de sodio al 3,8% como diluente. El 
CLSI recomienda el uso de SSF al 0,85%, lo que trae ventajas económicas y de preservación 
cuando se compara con el citrato. Hasta la fecha no conocemos de estudios similares que nos 
permitan comparar los resultados obtenidos.

Por el método descrito por Bland y Altman se observa claramente que los resultados están por 
encima y por debajo del sesgo que es de -0.04 mm/h (Figura 1). Tomando en cuenta que la 
mínima lectura permisible para la VSG en la escala de pipetas Dispette ® es de 0.5 mm/h este 
sesgo o error es despreciable; lo cual se evidencia con los resultados de las medias obtenidas 
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para SSF y para citrato que fueron de 40,79 y 40,83 mm/h respectivamente y las desviaciones 
estándar fueron muy similares (Tabla 1). Nuestros resultados coinciden con lo recomendado por 
el protocolo H2A3 del CLSI y por el ICSH en relación con el uso de solución salina fisiológica 
como diluente para realizar la VSG. (12,13,14).

Este estudio ofrece la posibilidad de que nuestros laboratorios cuenten con un diluente isotónico 
como la SSF al 0.85% para medir la VSG, empleando el Sistema Dispette®, que es de menor 
costo, fácil preparación y conservación, a diferencia del citrato de sodio al 3.8%, que precipita y 
se contamina fácilmente por lo que requiere de más cuidado y precaución cuando es preparado 
de forma manual o adquirido comercialmente en comparación con la SSF. En cambio la SSF 
que puede adquirirse comercialmente o bien, ser preparada en el laboratorio, puede guardarse 
en nevera a 4ºC o a temperatura ambiente.

Conclusión y recomendación

El uso de SSF al 0,85% como diluente es comparable al uso de citrato de sodio al 3,8% para 
realizar la prueba de la VSG.

Hoy día, nuestros laboratorios requieren de nuevas alternativas para la realización de la VSG por 
metodologías manuales que sean de bajo costo, de fácil realización, rápidas y que arrojen 
resultados confiables por lo que recomendamos el empleo de SSF al 0,85% cuando se emplea 
el Sistema Dispette®.
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NOTA: Toda la información que se brinda en este artículo es de carácter investigativo y con fines académicos y de actualización para 
estudiantes y profesionales de la salud. En ningún caso es de carácter general ni sustituye el asesoramiento de un médico. Ante 
cualquier duda que pueda tener sobre su estado de salud, consulte con su médico o especialista. 
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